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 מאזני שקל בע"מ 

 

350H  /351H 

 2, 3, 7, 8דגמים 

 

 חוברת הפעלה
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 כללי

מעבד מתוחכמת. המאזניים נועדו -משתמשים בטכנולוגיית מיקרו 350/351במאזני רופא מסדרת 

הם מתאפיינים בתכונות אשר מקלות על   , לספק שקילה מדויקת, אמינה ושניתן לחזור עליה; כמו כן

 השקילה והופכות אותה לפשוטה, מהירה ונוחה. 

 

קילה באמצעות חישת תנועה, אשר בעזרתה מגלים המאזניים מכוונים לשימוש בטכנולוגיה של ש

המאזניים גם   .תי של מטופל נע. המשקל נרשם בצג ואפשר להציגו בקילוגרמיםיאת משקלו האמ

 מחשבים קיזוזים ומדדי מסת גוף. 

 . (, ועל שנאי זרם חילופין AAהמאזניים יכולים לעבוד על סוללות אצבע )

 

 הערה:

בר את קצה כבל השנאי לגב הצג, ואת השנאי עצמו יש להכניס להפעלה בעזרת שנאי הזרם, יש לח

 לשקע החשמל.

 אדומה מאחורי הראש. LEDבעת הפעלת המאזניים נדלקת נורית 
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 כדי למנוע פגיעה בחולים ובמאזניים, אנא עקוב אחר ההוראות הבאות בקפידה:

 

 ידיים.אין להפעיל כוח מוגזם על משענות ה ,למניעת פגיעה •

 . אין להזיז את המאזניים עמוסים •

 . תחשוף אותם לזעזועים אלימים ואלאל תפיל את המאזניים  •

 עבור שקילה מדויקת, המאזניים חייבים להיות מושמים על משטח שטוח ויציב.  •

עבור שקילה מדויקת, ודא פעולה תקינה על פי הנוהל המתואר במדריך זה לפני כל  •

 שימוש.

 של חומרים דליקים. אין להשתמש בנוכחות  •

לגרום נזק לציוד. השתמש רק בספק כוח   ההפעלה במתח ותדרים שלא מפורטים עלול •

 .מאושר ע"י "שקל" 

, החלף את הסוללות או חבר את המאזניים למקור מתח  " בתצוגהLO -BATT אם מופיע "  •

 בהקדם האפשרי.

בחן, למנוע המאזניים משמשים לקביעת משקל של אנשים עומדים. המאזניים נועדו לא •

 ולנטר מחלות.

 . EN60601המאזניים מצוידים ממשק טורי היכול להיות מחובר לציוד תואם את תקן   •

את משטח  יש לנקות באופן קבוע ,כדי למנוע מעבר זיהום )פטרת למשל( -מניעת זיהום  •

במיוחד אם קיים חשש לזיהום  ,לאחר כל שקילה לנקות העמידה במאזניים.  מומלץ

 (.השקילההעור במהלך עם למשל, כאשר קיים קשר ישיר פוטנציאליים )

 

 

 התראות ואזהרות
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 היאוקפיצות קר מכסימליעומס 
 ק"ג 0.1ק"ג /  300

 230VAC–9VDC–50Hz מתח עבודה

 סביבת עבודה

 50°F to 95°F / 10°C to 35°Cטמפ' עבודה : 

 32°F to 122°F / 0°C to 50°Cטמפ' אחסנה : 

 

 85%לחות : 

 

 אטמוספירי עבודה בלחץ

 מ"מ X  82מ "מ X 970מ "מ 840 שטחהממידות 

 מ"מ X  1150מ"מ  X 970מ"מ  900 צרמידות המו

 

 :תכונות ומאפיינים

 
 מאפייני כוח : מאפיינים:

 כיבוי אוטומטי טכנולוגית קיזוז תנועה

 ציין "סוללה נמוכה" .B.M.Iחישוב מדד מסת גוף 

 מקשים :

 ,zeroאפס 

 ,hold/release/שחרר  קבע

 reweighשקילה מחדש

 , clearנקה

 ,enterמאשר  

 חץ מעלה וחץ מטה

 וולט AA 1.5סוללות אצבע  6

100-240V, 50/60 Hz 500mA 

  עדכון תוכנה

 USBותקשורת  232RSתקשורת 

 

 הגדרות :
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 פתיחת אריזה
 אריזת המוצר צריכה להכיל מאזניים, הוראות הפעלה וקופסת קרטון של חלקים מצורפים. 

 סת קרטון של החלקים המצורפים כוללת את:קופ

 AMP VDC 0.5 9  -רץ  ACV 50/60 230/120• מתאם מתח 

 בתצורת סוללה יבשה AAסוללות  6• 

   .וודא כי כל הפריטים נמצאים באריזת המוצר

 

 הכנסת הסוללות

לק הסוללות נמצאות בח, סוללות יבשות. בשני המקריםעם מסופק עם סוללה נטענת או ראש השקילה 

 . האחורי של המחוון

 

 סוללות יבשות

 .כיסוי פלסטיק שמאובטחות עם הממוקמות בבית סוללה AA סוללות 6 ןישנ

        
 

 מחוון סוללה 
 

גרפי של מחוון הסוללה  תיאור  סטטוס הסוללות   

קווים 3  טעינה מלאה    

קווים 2  בינוני גבוה    

 קו בודד  בינוני נמוך

להמסגרת הסול נמוך    

  מסגרת סוללה מהבהבת מינימום

 " נגללת על המסך וכיבויLowbatכתובת "  קריטי

 כיבוי ללא סוללה

 
 .כבוי יהיה הסוללה מחוון  ,מתח חיצונית מחוברת אספקת םא •

 . 60%עד  תקטן התאורה האחורית ,סוללהגיעה מהחשמל מה אספקת כאשר •
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להוציא את משקל כסא הגלגלים  .  1

)ומודל   H350-10-2ודל הדיגיטאלי, מ

H350-10-7.מתוך האריזה ) 

 

  /H350-10-2להטות את המשקל )מודל  .  2

( על צידו ולהבריג  H350-10-7מודל 

 פנימה את ארבע הרגליים. 

 

בכדי לפתוח את קיפול המשקל, יש לסובב  .  3

 את ידיות ציר גלגל השיניים.

 

 

 

 

 

)כמתואר יש לעמוד מאחורי המשקל  

 באיור(:

לפתוח את הידית הימנים על ידי סיבובה        •
 כלפי מטה

לפתוח את גלגל השיניים השמאלי על ידי  •
 סיבוב הידית כלפי מעלה 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר שיני הגלגל פתוחות, והציר נע   

 בקלות, יש לפתוח את מעקה המשקל.

 

 ציר פתוח
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יש לפתוח את המעקה לזווית אנכית  .  4

 השיניים.  ולסגור את צירי גלגל

לסגור את הציר הימני על ידי סיבוב   •
 הידית כלפי מעלה 

לסגור את הציר השמאלי על ידי סיבוב   •
 הידית כלפי מטה 

 

בכדי להשיב את הידית לזווית הפונה כלפי   .  5

מטה, יש למשוך אותה כלפי חוץ והיא תנוע  

בחופשיות. יש להזיז אותה לזווית 

המבוקשת ולשחרר אותה בכדי לאפשר לה 

 להיסגר בנקישה.

 

 למשוך

http://www.shekelonline.com/


 

  
 

 04-6765775פקס:   04-6629100טל:  1524700קיבוץ בית קשת, ד.נ. גליל תחתון  מפעל: : שרות לקוחות
 

 -4AA0436מק"ט:

 2014מרס 

 03-9030904פקס:  03-9026130ראש העין. טל   22רח' המלאכה     

                                                       www.shekelonline.com12מתוך 8 דף  

 

 

 התצוגה
 מחוונים 

ZERO, LOCK, HOLD, BMI, GROSS, NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )אופציונלי( USB,WIFIסוללה )ראה מידע בהמשך(, 
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 תיאור המקשים

 

 
 

 פעולה שם המקש לחצן

 

On/Off  כפתור הדלקה וכיבוי 

 

Print/Kg/Lb  על ידי נתונים שישלחו העברת תפעיל לחיצה ארוכהRS232   

 התצוגה ,נשלחים החוצה כאשר נתונים.  RS232) פרוטוקול  ראה(

  PRINT  תהבהב

 שהוא בתנאיג )וק"  ליברה החלפה בין מאפשרת לחיצה קצרה

 .IBM -ה מצבב לעבור לא יכול . המקש פרמטרים(ב מופעל

 

Zero המאזניים קביעת אפס בתצוגת . 

 עובד רק אם שלוש שניותבתחום זמן של  לאפס ניסיונותה

 .יציב המשקל

 

 

Hold\Release בזמן שחיווי  מקש זה על לחיצה HOLD  את ערך תשמור ,כבוי 

 . HOLD מחוון   יחד עם המשקל בתצוגה

 HOLD דלוק ומראה HOLD  בזמן שחיווי  מקש זה על חיצהל

 .HOLD  מחווןאת  תכבהו המשקלנעילת תצוגת את  תשחרר

 .BMIמצב  ב לא  פעיל זה קשמ
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 פעולה שם המקש לחצן

 

BMI 

 

 מוצג בתצוגה נעול משקל אם יש עובד רק .BMI להיכנס למצב

 .בהגדרות התצורה תמופעל והפונקציה

 

UP/DOWN הרצוי. את הערך  לכוון 

 

CLEAR בפונקציתBMI   לברירת  חזורהגובה ל ערךל גורםהמקש הנ"ל

 ( ft 5-07.5 או  "מס 170.0 . )מחדל

 חזיר ת לחיצה על מקש זה  BMIבתצוגה הסופית של פונקצית 

 .מאזניים למצב שקילהה את

 

ENTER לשלב הבא ומעבר אחרון שהוכנס של הפרמטר אישור הערך. 

לחיצה ארוכה במהלך האיתחול של המאזניים תעביר את 

 . המאזניים למסך מספר התוכנה וקדם פרמטרים

 

TARE 

 

 הטרה תוזן ידנית.  ברירת המחדל ערך בוללג מתחת למשקל

 .ברוטו ידלקו בהתאם / מחוונים נטו
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 (BMI) פונקצית חישוב אינדקס מסת גוף
 המטופל עולה על המאזניים לאחר איפוס התצוגה.  •

תהליך השקילה מתחיל, התצוגה מראה את תהליך השקילה, עד למצב נעילה, שיצויין בחיווי   •
   " LOCKחיווי "  בתצוגה.

 " לנעילת המשקל.HOLD/RELEASEעל " לחץ  •

 חישוב מדד מסת הגוף.  כניסה לפונקצית" לBMIלחץ על "  •

 כוון את הגובה בעזרת חיצים למעלה ולמטה לגובה הרצוי  •

 ( על המסך.BMI"  לקבלת מדד מסת הגוף )ENTERלחץ על  "  •

 .לחזור למצב שקילה רגילה " CLEARלחץ על "  •
 

 (HOLD /RELEASEקבע/שחרר )פונקצית 

 . .HOLD \ RELEASEכפתור לחץ עלעל המאזניים,  נשקל מטופל אשרכ .1
 ."אפס" לא יידלק מחווןור שאתי המשקלמהמאזניים, תצוגת  ירד מטופלאשר הכ .2
 \ HOLD כפתור  היא ללחוץ על לאפס הדרך היחידה .לא יעבודמקש אפס  בשלב זה .3

RELEASE . 
 

 טרה פונקצית
 .הטרה חץ על מקשל ,ברירת המחדל מתחת לערך הוא אשר המשקלכ .1
 .מהבהב אפס בעוד ליברות  33ק"ג /  15  יהיה של טרה מוצג,ברירת המחדל  ערך .2
 .את הערך השנ מעלה / מטהבעזרת מקשי  .3
 . GROSSמחוון  במקום יופעל NET מחוון - הטרה פונקצית להתחיל enter קשה .4

 

 ידנית טרה

 .הטרה לחץ על מקשברירת המחדל  ערך הוא מעל כאשר המשקל .1
 .הטרה הפעלת בפסק זמן שהוצג הערך פעל עםתו הטרה .2
 . GROSSמחוון    במקום יופעל   NETמחוון .3

 

 232RSפרוטוקול תקשורת טורית 

 .אליו שהוא מחובר או למדפסת מחשבל בין המאזניים נתונים משמש לשליחת טורי תקשורת פרוטוקול

  . 9600  ערך ברירת המחדל הוא ,לתכנות ניתן התקשורת של קצב שידור

 . קבועים הנותרים התקשורת טריפרמ

 סיבית עצירה וללא זוגיות.  1,  נתונים ביט 8
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 מידע על שירות

 

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכויל 

 כראוי. 

 

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה / י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל 

 בה.

 

 

 
של תקלה, אין לפתוח את המכשיר, יש להודיע למרכז שירות הלקוחות  במקרה

 .שלנו

 

 

 מוקד שירות לקוחות ארצי 

 

 מאזני   שקל

 קיבוץ בית קשת

 1524700גליל תחתון  

 04-6629100טל': 

 04-6629146פקס: 
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